GERENCIA DE ADMINISTRACIONY | =~

Agua FINANZAS EPS-EMAPICA SA. /GG
y

G Ica ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS
(MENORES O IGUALES A 8 UIT) FECHA: / /2021

FORMATO N°01:
TERMINOS DE REFERENCIA PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS

SERVICIO DE CONTRASTACION DE MICRO MEDIDORES A INICIATIVA DE LA
EMPRESA EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO N° 101 DEL REGLAMENTO DE
CALIDAD DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO.EN EL AMBITO DE EPS EMAPICA S.A

1. Denominacion de [a contratacion
Contrastacion de 1,330 medidores tipo chorro miiltiple, para la localidad de lca (1,330 medidores)
Finalidad plblica
El presente proceso busca confratar el servicio de una CONTRATISTA para fa contrastacion de
medidores de Agua Potable de tipo chorro mitiple, para el Control de Operatividad y Mantenimiento del
parque de medidores en cumplimiento al Articulo N° 101 del Reglamento de Calidad de Servigios de
Saneamiento.

2. Antecedentes
Todo medidor con diametro menor o igual a 20 mm debera pasar por una verificacion peribdica cada 5
afios. Es obligacion de las EPS contar con un programa anual de verificaciones que garantice el
cumplimiento de los plazos.

Los medidores que tienen més de 5 {cinco) afios de antigiiedad presentan problemas de medicién, pues
el volumen medidor suele ser menor con el transcurso del tiempo por el mismo desgaste de los
elementos, provocando un perjuicio econémico para la empresa.

3. Objetivos de Ia contratacion
Este servicio tiene como objetivo dar cumplimiento a la normatividad vigente de SUNASS Art. N° 101
del Reglamento de Calidad de Servicios de Saneamiento, de tal manera que se demuestre y garantice
el funcionamiento éptimo del parque de medidores.

4. Caracteristicas y condiciones del servicio a contratar
8.1. Descripcion del servicio a contratar
TIPO DE MICRO MEDIDORES.
Chorro Milltiple
Son medidores de didmetro menor o igual a 20 mm, de chorro muitiple
5.2 Actividades
5. 2.1 VERIFICACION POSTERIOR POR INICIATIVA DE LA EMPRESA PRESTADORA.,
*  La Verificacion Peribdica del medidor a solicitud de la empresa prestadora, en aplicacion del
articulo 101 del Reglamento de Calidad, debe ser realizada por una UVM que haya sido

qs("\'f'_A;:Cﬂ,, acreditada como Organismo de Inspeccion Tipo A, asi mismo podra ser de cualquier
ﬁ' ¥ ofro tipo en caso no se cuente alguna UVM en la jurisdiccin. De acuerdo al Art. N°06
G/'-*__ y de la Resolucién de Consejo Directivo 061-2018-SUNASS-CD.
\ B

5.2.2 PROCEDIMIENTO PARA LA VERIFICACION POSTERIOR

- La UVM realizara Iz verificacién en campo o en laboratorio, segun lo indicado en los numerales 2.1.6,
2.1.7, 2.1.8 y 2.1.9 del presente anexo N.° 03, de acuerdo al Art. N.° 06 de la Resolucion de Consejo
Directivo 061-2018-SUNASS-CD,

2.1.7. Si el resultado de la verificacion en campo indica que el medidor sobre regisira, la UVM lo
entregara a la empresa prestadora en un plazo méximo de dos (2) dias posteriores a su retiro. La
empresa prestadora deberd reemplazar el medidor segin lo establecido en el articulo 102 del
Reglamento de Calidad o entregara a la UVM medidores nuevos para reemplazar,

2.1.8. Si el resultado de a verificacion en laboratorio indica que el medidor esta operativo, éste sera
reinstalado en la conexidn domiciliaria por la UV
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2.1.9. Realizada la Verificacion Posterior, la UVM emitira el certificado de Verificacion Posterior,
conforme lo dispuesto por la Direccién de Metrologia def INACAL. El certificado seréd entregado al
representante de Ia empresa prestadora y una copia al usuario. En caso no se encuenfren presentes
durante la realizacion de {a prueba, la UVM remitira dichos documentos a sus respectivos domicilios
dentro de los dos (2) dias habiles siguientes a la realizacién de la prueba.

*  Parael retiro y reinstalacién del medidor de agua, la UVM seguira lo establecido en los acapites
2.3y24.

2.3. Refiro del medidor de la conexidn domiciliaria

2.3.1. La UVM retiraré el medidor de la conexién domiciliaria sin que ésta sea daiada, en presencia
de! Titular de la Conexion Domiciliaria o Usuario y/o de la empresa prestadora, levantando un acta
segin el Formulario N° 1A, verificando su estado a fin de descartar visuaimente que este no haya
sido alterado y registrara dicha informacién. En caso de ausencia del Titular de ta Conexion
Domiciliaria o usuario, la UVM dejara constancia del retiro del medidor en el domicifio del Titular de
la Conexidn Domiciliaria o usuario por debajo de la puerta y anotara las caracteristicas de la fachada
del predio visitado.

2.3.2. Retirado el medidor, la UVM colocara un niple en su reemplazo, a fin que el usuario disponga
del servicio mientras se realiza fa Verificacion Posterior en laboratorio. La UVM dispondra de niples
de dimensiones normalizadas para cada diamefro de medidor. La empresa prestadora devolvera el
niple o asumira su costo, en caso el medidor no sea reinstalado en la conexioén domiciliaria.

2.3.3. El medidor refirado sera asegurado adecuadamente en un medio apropiado que lo proteja
confra golpes y manipulacion, luego serd trasladado al laboratoric para realizar la verificacion. En
caso gue la verificacion haya sido programada para un dia disfintc al de retiro del medidor, la UYM
debe contar con medios de seguridad, transporte y de almacenamiento adecuados que aseguren la
inviolabilidad del medidor hasta su ensayo y posterior reinstalacion de ser el caso.

2.4 Reinstalacion del medidor en Iz conexion domiciliaria

24.1. En caso corresponda, la UVM reinstalara el medidor, sin que la conexitn domiciliaria sea
dafiada, levantando un acta segiin ¢l Formulario N° 2A. En caso el Titular de la Conexion Domiciliaria
o usuario se oponga a dicha instalacién, se dejara constancia en el acta.

/& vege s 24.2. La firma del Titular de Ia Conexién Domiciliaria o de! usuario sélo acredita haber tomado

k conocimiento del hecho, debiéndose registrar su negativa a firmar, si ese fuera el caso. La UVM
) v@" comunicara el hecho a la empresa prestadora y entregara el medidor el mismo dfa 0 al siguiente dia
&, b hébil de ocurrida la negativa.

2.4.3. La UVM es responsable de dejar la Caja del Medidor, que incluye la conexidn domiciliaria, en
las mismas condiciones en la que fue encontrada antes del refiro del medidor.

¢ Laempresa prestadora asumira el costo de 1a Verificacion Posterior independientemente del
resultado de la prueba.

e En caso se encontrara los accesorios (vilvulas de paso) que ameriten reemplazo e
contratista a su costo debera realizar el reemplazo respectivo, el méximo nimero de
accesorios a reemplazar no excedera de MIL (1,000) conexiones
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5.3. SOBRE EL PROCEDIMIENTO TECNICO PARA LA VERIFICACION POSTERIOR

* LaVerificacion Posterior del medidor se realizaré de acuerdo al procedimiento técnico que
emita la Direccién de Mefrologia del INACAL.

*  Elmedidor resulta operativo si ef emor calculado para cada caudal de ensayo se encuentra
dentro de los errores méximos permisibles establecidos en la norma metrolégica peruana
con fa que fue aprobado el respectivo modelo.

¢ Los Medidores que no pasen la prueba de ensayo seran intemados en el almacén de la
empresa.

¢ Laempresa entregara ala UVM el nimero de medidores entregados a almacén para que
proceda a reinstalarlos en los predios.

*  Se adjunta ei listado de 1330 medidores a verificar de la localidad de lca

5.4 Plan de frabajo
Ei Contratista elaboraré plan de trabajo de conformidad al fistado de usuarios con medidor que ser4
entregado por la EPS.
55 Requisitos segun leyes, reglamentos técnicos, normas metroldgicas y/o sanitarias, reglamentos y
demés normas
*  Seadjunta la normativa Arficulo N°101.- CONTROL DE OPERATIVIDAD Y MANTENIMIENTO
DEL PARQUE DE MEDIDORES y ANEXO N°3 Anexo N° 4 del Reglamento de Calidad.
Procedimiento para la Verificacion Posterior de los Medidores de Agua.

5.6 Impacto ambiental {en caso se requiere)
No Aplica
5.7 Seguros
No Aplica
9.8 Prestaciones accesorias a la prestacion principal (de ser necesario)
Nao Aplica
5.8.1 Mantenimiento preventivo
5.8.2 Soporte técnico
5.8.3 Capacitacién y/o entrenamiento
5.9 Lugary plazo de prestacion del servicio

5.9.1 Lugar tleca
Zona de Ejecucitn : Zonal EPS EMAPICA SA.

59.2 PLAZO DE EJECUCION DEL SERVICIO
El plan de ejecucion de este servicio seré de 90 dias calendario, contados a partir del dia de
notificada Ja orden de servicio.

5.10 Resultados esperados
i. Entrega de 1330 certificados con los resultados de las contrastaciones de medidores,
con sus respectivos files de actas de retiro y reinstalacién de medidor.
ii. Actade entraga medidores al almacén que resuitaron inoperativos.
iii. ~ Instalacion de los medidores que resultaron inoperativos y que seréan entregados por la
EPS
iv. Cuadro de Formato de Campos Minimos para Remesas de Verificacién Posterlor
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[ FORMATO DE CAMPOS MINWOS PARA REMESAS DE VERIFICACION POSTERIOR
EMPRESA PRESTADORA:
DIRECCION:
A N* 3 de b Rvwckooidn do Consige drachs N 051-3HS-SUNABE-CO, que mudiie! of A 4 del Ragiormmin de Colided | b dy iy Diliigr do b ek
INFORSIACION DEL TI TULAR O USUARI INFORMACION DEL MEDIDOR PROGRAMACION
ITEM| piaseRO DE NOMBRE DEL SN oT— DISTRITO P"""'Ta,“'fmoo e _;"';_;? r:::. wanca | wooao um:;rnu .: n::_m:; TIPO DE MEJDOR %u O;mu& FECHADE

[#] by e dickin frelaciin Q3/01) RH00, R125, RE3, R160, o)
Tipe da medidor Choro Unica, Charro Milliple, Voluntérica, sk

8, Requisitos y recursos del proveedor
6.1 Requisitos del proveedor
- Contar con Registro Nacional de Proveedor
- Estar acreditado ante INACAL

8.2 Recursos a ser provistos por el proveedor
6.2.1 Equipamiento
A. Equipamiento estratégico
B. Ofro equipamiento
6.22 Infraestructura estratégica (solo servicios en general)
6.23 Personal
A. Personal Clave
a. Personal 1
i. Actividades
it. Perfil
B. Oftro personal
7. Ofras consideraciones para la ejecucion de la prestacion
7.1 Ofras obligaciones

® yoge 28\ 7.1.1 Ofras obligaciones del coniratista
7.1.2 Recursos y facilidades a ser provistos por la Entidad
. W 7.1.3 Ofras obligaciones de la Entidad
\& K 7.2 Adelantos
N c 7.3 Subcontratacion

7.4 Confidencialidad

7.5 Propiedad infelectual

7.6 Medidas de control durante la ejecucién contractual
7.7 Conformidad de la prestacién

La conformidad del servicio estara a cargo por la oficina de Supervisidn de Micro medicién de la
Oficina de Medicion y Facturacion, y Gerencia Comercial de la empresa EMAPICA S.A.

7.8 Forma de pago

J El pago sera en PAGO UNICO efectuado terminado el servicio en el tiempo seftalado y dando la
conformidad por el &rea usuaria.

7.9 Formula de reajuste
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7.10 Penalidades aplicables
En caso de refraso injustificado del contratista en ia ejecucion de las prestaciones objeto del
contrato, la Entidad le aplica automaticamente una penalidad por mora por cada dia de atraso. La
penalidad se aplica automaticamente y se calcula de acuerdo a la siguiente férmula:

Penalidad Diaria = 0.10 x Monto vigente

F x Plaze vigente en dias
Donde F tiene los siguientes valores:

a) Para plazos menores o iguales a sesenta (60} dias, para bienes, servicios en general,
consultorias y ejecucion de obra; F 0.40
b) Para plazos mayores a sesenta (60} dias:
Ob.1) Para bienes, servicios en general y consultorias: F= 0.25
b.2) Para obras: F= 0.15

Tanto el monto como el plazo se refieren, segun corresponda, al confrato vigente, item o partida
que debi ejecutarse, o en caso que estos involucraran obligaciones de ejecucion periddica a la
prestacion parcial que fuera materia de refraso.

El retraso se justifica a través de la soficitud de ampliacién de plazo debidamente aprobado.
Adicionaimente, se considera justificado el refraso y en consecuencia no se aplica penalidad,
cuando el contratista acredite, de modo objetivamente sustentando, que el mayor tiempo
transcurrido no e resuita imputable. En ese dltimo caso, la calificacion del retraso como justificado
por parte de la Entidad no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningtin tipo,
de conformidad con el numerat 162.5 del articulo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones
del Estado.

7.11 Qfras Penalidades

PENALIDAD
POR ENCONTRAR FUGAS S/. 100.00
INSTALACION SIN ACCESORIOS S/. 100.00
NO DEVOLVER EL MEDIDOR S/. 250.00
NO TOMAR PRECAUCIONES PARA S/. 250.00
TRASLADO DEL MEDIDOR

7.12. Responsabilidad por vicios ocultos

En los contratos de bienes y servicios, el contratista es responsable por la calidad ofrecida y por
ios vicios ocultos por un plazo no menor de un {1) afio contado a partir de la conformidad otorgada por
la Entidad. El contrato puede establecer excepciones para bienes fungibles y/o perecibles, siempre que
la naturaleza de estos bienes no se adecuie a este plazo, de conformidad al numeral 40.2 de! articulo 40
de la Ley de Contrafaciones del Estado.

Requisitas de Calificacién
Segin coresponda al objeto de la contratacion



