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ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO E
INSUMOS PARA DETERMINAR LA DEMANDA BIOQUIMICA DE OXiGENO
(DBO) EN LAS AGUAS RESIDUALES PARA UNA FISCALIZACION DE LOS

VMA A LOS USUARIOS NO DOMESTICOS.

I. Especificaciones técnicas
1. DENOMINACION DE LA CONTRATACION.

REQUERIMIENTO DE EQUIPO E INSUMOS PARA DETERMINAR LA DEMANDA
BIOQUIMICA DE OXIGENO (DBO) EN LOS ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES

2. FINALIDAD PUBLICA.

La finalidad de poder realizar los andlisis de DBO en las aguas residuales de las PTARs
administradas por la EPS. EMAPICA S.A. y andlisis de los monitoreos en las aguas
residuales no domésticas como fiscalizacion de los VMA.,

3. ANTECEDENTES.

El laboratoric de aguas residuales ubicado en la oficina de Aseguramiento de la Calidad se
encuentra en un proceso de implementacion, por ello es necesario contar con equipos para
determinar los DBO y poder realizar los anélisis en el laboratorio garantizando asi la calidad
de la misma, con fines de conseguir certificaciones de calidad para el laboratorio de la EPS.
EMAPICA S.A. situdndola como empresa lider en el &mbito regional.

4, OBJETIVOS DE LA CONTRATACION

Contratar de un servicio, para conseguir:

* Realizar el analisis del parametro de DBO en las aguas residuales, de acuerdo y al
cumplimiento a [as normas vigentes.

» Verificar estabilidad del pardmetro y/o incremento de elio en el agua residual (lo que
incidiria un riesgo).

+  Cumplir con ef Reglamento D.S. N* 010-2019-VIVIENDA.

« Cumplir con el cronograma de actividades del PLAN DE TRABAJO DE VMA- 2021
aprobado mediante Resolucion de Gerencia General N°® 055-2021-GG-EPS. EMAPICA
S.A

CARACTERISTICAS Y CONDICIONES DE LOS BIENES A CONTRATAR

5.1 Descripcion y cantidad de los bienes.

a) {01) Peachimetro digital portatil para la medicion del pH.
b) (20) Botellas Winkler de 300 mL, reaciivos y semillas como nutrientes para el
proceso de muestras de las aguas residuales.

5.2 Caracteristicas técnicas
a) Peachimetro digital portétil.

Rango de pH: -2.00 a 16.00

Rango de Mv: -2000 a +2000

Rango de temperatura: 10.0a 110.0 °C.

Almacena y graba en memoria 100 lecturas de medicion de pH y temperatura.
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SERVICIOS DE LANEAMINTO

Funcion de retencion de tectura, salida RS-232 a PC.

Software incluido. Compensacion automatica de temperatura ATC.
Uso a pilas.

Que incluya electrodo de pH/ATC y software.

Botellas Winkler de DBO de 300 mL, reactivos y semillas de nutrientes.

b.1. Botella de vidrio horosicalato con borde hacia afuera acampanada y tope de
vidrio esmerilado para prevenir el atrapamiento de aire y para sellar &l agua,
area esmerilada y que incluya tapon.

b.2. Reactivos:

e (01) Frasco de 2509 o 500g de Fosfato monobasico de potasio
(KH2POs).

e (01) Frasco de 250g o 500g de Fosfato dibasico de potasio (Kz2HPQs).

* (01) Frasco de 250g o 500g de Fosfato dibasico de sodio
heptahidratado (Na:HPQ4.7Hz0).

s {01) Frasco de 250g o 500g de Cloruro de amonic (NHaCl).

» (01) Frasco de 2509 o 5009 de Hidréxido de Sodio {NaOH).

{01) Frasco de 250g o 500g de Sulfato de magnesio heptahidratado

{MgS04.7H20).

{01) Frasco de 250g o0 5009 de Cloruro de calcio anhidro (CaCly).

{01) Frasco de 250g o 500g de Cloruro férrico hexahidratado.

(01) Frasco de 250g o 500g de Acido sulfiirico (H2SO4).

{01) Frasco de 250g o 500g de Suifito de sodio (Na250s).

{01) Frasco de 250g o 500g de Acido glutamico.

{01) Frasco de 250g o 5009 de Glucosa.

{01) Frasco de 250g o 500g de Dimetilaminoacetonitrilo (C4HgN,$).

(01) Frasco de 250g o 500g de Yoduro de potasio (KI).

{01) Frasco de 250g o 500g de Almidon.

(01) Frasco de 250g o 500g de Acido salicilico.

b.3. Semillas de nutrientes:

» 50 capsulas de Indculo de Semillas “Poliseed”.

"5.3 Requisitos segln leyes, reglamentos técnicos, normas metrolégicas ylo
sanitarias, reglamentos y demas normas.

Regtamento D.S. N° 010-2019-VIVIENDA, que aprueba el Reglamento de los
Valores Maximos Admisibles (VMA) para las descargas de aguas residuales no
domeésticas en el sistema de alcantarillado sanitario.

Reglamento D.S. N° 003-2010-MINAM, que aprueba los Limites Maximos
Permisibles para los efluentes de Plantas de Tratamiento de aguas residuales
Domeésticas o Municipales.

Resolucién de Gerencia General N° 055-2021-GG-EPS. EMAPICA S.A, que
aprueba el Plan de Trabajo VMA - 2021.
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5.4 Embalaje y rotulado.

5.4.1 Embalaje

Los equipos e insumos al ser enviados deben estar bien protegidos y embalados
para evitar dafios o alguna pérdida.

5.5 Garantia comercial
Garantia de cada equipo por 1 aio.
5.6 Prestaciones accesorias a la prestacion principal
5.6.1. Capacitacion y/o entrenamiento.
Incluir capat_citacién para del uso del equipo y asesoria para la determinacion la
demanda bioquimica de oxigeno (DBO) en aguas residuales, que tendra que ser
realizado en el faboratorio de aguas residuales de 1a Oficina de Aseguramienio
de la Calidad de la EPS. EMAPICA S.A.
5.7 Lugar y plazo de entrega de los bienes.

5.7.1. Lugar.

Se entregara los equipos y el kit para determinar DBO en el local central de la EPS

EMAPICA S.A.

Departamento : Ica

Provincia lca

Distrito :lca
5.7.2. Plazo.

El plazo para la entrega de los equipos y los insumos para determinar el DBO es de
treinta (30) a (45) dias calendarios incluyendo la capacitacion para el manejo de los
equipos y asesoria para determinar el DBO en aguas residuales.

6.1 Requisitos del proveedor.

« Conformar un equipo profesional calificado en la materia y técnicas para realizar la
asesoria y capacitacion en el uso de los equipos y en el ensayo para determinar la
Demanda Bioguimica de Oxigeno en las aguas residuales y con experiencia
profesional para cumplir lo requerido.

« Es responsabilidad del proveedor, el cumplimiento para la entrega de los bienes en
45 dias calendarios.
7. Otras condiciones para la ejecucién de fa prestacién.
7.1 Confidencialidad.

El Contratista se compromete a mantener en reservay a no revelar a terceras, sin previa
autorizacién, toda la informacién proporcionada por este. El contratista se obliga a
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mantener a perpetuidad confidencialidad y reserva absoluta en el manejo de cualquier
informacion y documentacién a la que fenga acceso a consecuencia del cumplimiento
del contrato, quedando prohibido de revelarla a terceros.
Dicha obligacién comprende la informacién que se entrega, como también la que se
genera durante la realizacion de las actividades y {a informacion producida una vez que
se haya concluido ef servicio.

7.3 Conformidad de los bienes.

7.3.1. Area que recepcionara y brindara la conformidad.

El area que recepcionara y dara la conformidad de los bienes sera la Oficina de
Aseguramiento de la Calidad y el responsable de VMA de la EPS. EMAPICA S.A

7.3.2. Pruebas o ensayos para la conformidad de los bienes.
La prueba o ensayo para la conformidad de los bienes se dard mediante la asesoria
para la determinacién fa demanda bioquimica de oxigeno (DBO) en aguas
residuales con los equipos y los reactivos.

7.3.3. Pruebas de puesta en funcionamiento para la conformidad de los bienes.

Para la conformidad de los bienes se dara mediante una capacitacion para del uso
del equipo y su funcionamiento.

7.4 Forma de pago.

El pago se efectuara de la siguiente manera.

« UNICO PAGO, al culminar la entrega de los bienes, la capacitacién del uso y
funcionamiento de los equipos y la asesoria para determinar la Demanda Bioquimica
de Oxigeno en las aguas residuales previa conformidad del area usuaria. Para solicitar
el pago, el contratista deberéd acompanar el documento que acredita la aprobacién del
informe por la Supervision de la EPS EMAPICA S.A.

IC4 & 7.5 Penalidades aplicables

A
) \m\\‘-“m " | PENALIDAD POR iINCUMPLIMIENTO. '
L | Las aplicaciones de penalidades por retraso injustificado seran aplicadas de

§ confarmidad con los articulos 169° y 162° del Reglamento de la Ley de Contrataciones
%mﬁ@?& del Estado modificado por el D.L. N° 1444 Y D.S. N° 344-2018-EF, respectivamente.

En caso de retraso injustificado del CONTRATISTA en ia ejecucion de la actividad,
aquel se hara acreedor a una penalidad por mora, por cada dia de atraso, hasta por un
monto méximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual vigente. Esta
penalidad sera deducida de los pagos a cuenta, dei pago final 0 en la liquidacién final.
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