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“AQUISICION DE EQUIPO
DIGITAL COLORIMETRICO POCKET DR-300
PARA CLORO RESIDUAL PARA LA OFICINA
DE A POTABLE Y TRATAMIENTO DE
AGUAS RESIDUALES DE LA EPS.
EMAPICA S.A.”




DIRECTIVA N° 005-2018-GG-EPS EMAPICA S.A.

ADQUISICION DE EQUIPO DIGITAL COLORIMETRICO POCKET
DR.300 PARA LA OFICINA DE PRODUCCION DE AGUA
POTABLE Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA
EPS EMAPICA S A.

1.- Solicitante: Oficina de Produccion de Agua Potable y Tratamiento de
Aguas Residuales.

2.- Objeto: Adquisicién de equipo digital colorimétrico Pocket DR-300 para
la oficina de Produccion de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residaules
cloro residual. Por los monitoreos en la dosificacion del suministro del cloro
(demanda de cloro residual) en c/da estacién de bombeo de Agua potable
de los sectores existentes.

3.- Especificaciones Técnicas:
Caracteristicas técnicas -Equipo digital -Pocket- DR 300

Fotémetro portatil para cloro residual (incluye maletin de proteccion)
Instrumento con resistencia al agua de clase IP67

Fuente de luz
Diodo de emision de fuz (LED)

Detector
Fotodiodo de silicio

Proteccién de Ia carcasa (IP)
IP67, resistente al agua a 1 m durante 30 minutos

Longitud de onda
Segun la especificacion del modelo, * 2 nm

Ancho de banda espectral
Ancho de banda del filtro de 15 nm

Absorbancia
0-25Abs

Compatibilidad celda de muestra
1 ¢m (10 mi), 25 mm {10 mL)

Condiciones de operacion
0 — 50 °C; 0 - 90 % de humedad relativa (sin condensacion)

Pantalla
LCD con retroiluminacion




Fuente de alimentacion
Cuatro pilas alcalinas AAA; vida (til aproximada de 5000 tests

Almacenamiento de datos
Ultimas 50 mediciones

Peso
0.25 kg

Rango de medicién
0.02 a 2,00 mg/it HR
0.1 a8,00mgfit LR

Método de medicion
DPD

Responsable de las Coordinaciones: Oficina de Logistica.

4.-Obligaciones de! Proveedor: El proveedor es el U(nico responsable de
cumplir con el servicio, no pudiendo transferir esa responsabilidad a terceros.
entrega obligada, del documento de inspeccién final por fabricante del
equipo.

5.-Perfil del proveedor; debera contar con 04 (cuatro) afos de experiencia en
ventas de equipos para cloro residual y/o fotometros

Contar con RNP Vigente

RUC activo; habido y del rubro.

6.-Lugar de Entrega.
> En el almacén de la EPS EMAPICA S A — Ca. Castrovirreyna N° 487

7.- Plazo de ejecucion
No mayor a diez (15) dias calendarios, a partir del dia siguiente de recepcion de
la orden de servicio.

8.-Garantia. Minimo 01 afio

9.- Conformidad de la adquisicién: Sera otorgada por la Oficina de Produccién
de Agua Potable y Tratamiento de Aguas Residuales

10.- Forma de Pago:

El pago se realizara en moneda nacional, una vez culminada la enirega del bien
en los aimacenes, previa conformidad emitida por el Area de Produccién de Agua
Potable y Tratamiento de Aguas Residuales y a la presentacion del comprobante
de pago.

Se realizard mediante abono en cuenta bancaria individual (CCl), comunicada
por el proveedor, en un plazo de maximo de diez (10) dias calendarios.

11.- Férmula de Reajuste: No corresponde.




13.-Responsabilidad del proveedor: El proveedor es responsable por la
calidad ofertada, por un plazo de (segun lo indicado en su cotizacion) contado a
partit de la conformidad otorgada.

12.-Penalidades: Se aplicarén las penalidades siguientes:

En caso de atraso injustificado del Contratista en la ejecucion de las
prestaciones, objeto de la contratacion, se aplica automaticamente una
penalidad por mora por cada dia de atraso, de acuerdo a la siguiente formula:

Penalidad diaria = 0.10 x monto
F x Plazo en dias.

Donde F tiene los siguientes valores:

a. Para plazos menores o iguales a 60 dias, para bienes y servicios: F =
0.40

b. Para plazos mayores a 60 dias, para bienes y servicios: F = 0.25

La penalidad por mora puede alcanzar un monio maximo equivaiente al diez
por ciento (10 %) del monto de la contratacion vigente.

Ica, 18 de mayo del 2021.




